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AVERTISSEMENTS
Un montage correct de l’embout hygiénique garantit la précision 
des mesures.
Tenir les embouts hygiéniques et la bague de raccord hors de 
portée des enfants.
MONTAGE DE L’EMBOUT HYGIÉNIQUE
1. Tourner délicatement le capuchon de la sonde pour le retirer. 
 Toujours utiliser un embout hygiénique neuf et non endommagé 
 avant chaque prise de température. S’assurer que le conduit 
 auditif est propre.
2. Placer un embout hygiénique neuf (A) dans la bague de raccord 
 (B). Voir schéma 1.  
3. Insérer la sonde du thermomètre au centre de l’embout 
 hygiénique et de la bague de raccord. Voir schéma 2.
4. Bien enfoncer. Si l’embout hygiénique n’est pas correctement 
 fixé, cette icône          clignotera sur l’écran LCD. Retirer l’embout 
 hygiénique et remonter ce dernier. Un montage correct de 
 l’embout hygiénique garantit la précision des mesures.
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